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 Aspirin cenderung dihidrolisis sebagai asam salisilic dan asam asetat , sehingga stabilitas 
aspirin pada asam klorida dan fosfat buffer adalah parameter penting dalam pilihan 
medium disolusi . Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membandingkan stabilitas 
aspirin dalam HCl 0,1 N dan fosfat buffer pH 7.4. Penelitianyang dilakukan merupakan 
penelitian laboratorium eksperimental meliputi analisis aspirin secara menurun setiap jam 
selama 6 jam yang dilarutkan dalam HCl 0,1 N dan dapar fosfat pH 7,4 menggunakan 
metode spektrofotometri, waktu yang dihitung adalah ketika aspirin 10 % terhidrolisa ( t10 
% ) di kedua media , dan dibandingkan t10 % aspirin HCl 0,1 N dan dapar fosfat pH 7.4.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspirin lebih stabil ( p = 0,003 ) di buffer fosfat pH 
7,4 ( t10 % = 445 menit ) dibandingkan HCl 0,1 N ( t10 % = 389 menit ). 
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 Aspirin tend to be hydrolyzed as salisilic acid and acetic acid, so that aspirin stability at 
hydrochloric acid and phosphate buffer is critical parameter in dissolution medium choice. 
The objective of this research was to compare aspirin stability in HCl 0.1N and phosphate 
buffer pH 7.4.This research was experimental laboratory research include analysed of 
aspirin decreased every hour during 6 hours solubilized in HCl 0.1N and phosphate buffer 
pH 7.4 using spectrophotometry method, calculated time that aspirin 10% hidrolized (t10%) 
in both mediums, and compared t10% aspirin HCl 0.1N and phosphate buffer pH 7.4.The 
result showed aspirin more stable (p = 0.003) in phosphate buffer pH 7.4 (t10% = 445 
minutes) than in HCl 0.1N (t10% = 389 minutes). 
 
  Pendahuluan 
Pelepasan obat dari matriksnya dapat diketahui 
melalui pengujian disolusi obat. Disolusi merupakan 
salah satu parameter kritis dalam pemantauan mutu 
obat karena uji pelepasan obat in vivo hanya 
dilakukan saat pengembangan obat sedangkan yang 
menjadi parameter pemantauan mutu obat secara 
rutin adalah uji disolusi atau pelepasan obat in vitro 
(Anonim, 2012). Pemilihan metode disolusi yang 
tepat dapat mewakili pelepasan obat in vivo. 
Pemilihan metode disolusi ditentukan oleh pemilihan 
alat dan medium yang tepat. Alat yang tepat untuk 
pengujian disolusi tablet adalah alat tipe keranjang 
dan tipe dayung (Kramer et al., 2005). Medium 
disolusi yang biasa digunakan adalah air, asam 
lambung buatan yaitu asam hidroklorida 0,1N, dan 
cairan usus buatan yaitu larutan dapar fosfat pH 7,4 
(Wadher et al., 2011). Pemilihan medium disolusi 
dipengaruhi oleh pengaruh pH terhadap kelarutan 
dan stabilitas obat. Aspirin merupakan senyawa yang 
sukar larut dalam air, kelarutannya dalam air tidak 
dipengaruhi pH, sehingga pemilihan air sebagai 
medium disolusi kurang tepat.  Ditinjau dari 
pengaruh pH terhadap stabilitasnya, aspirin mudah 
terhidrolisa menjadi asam asetat dan asam salisilat 
(Marr, 2004), sehingga stabilitas aspirin dalam asam 
lambung dan cairan usus merupakan parameter 
penentu pemilihan medium disolusi. Perlu dilakukan 
perbandingan stabilitas aspirin dalam asam lambung 
dan cairan usus buatan sebagai parameter penentu 
medium disolusi yang tepat sehingga pemantauan 
pelepasan obat secara in vitro menggambarkan 
kondisi in vivo obat tersebut.  
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Bahan dan Metode 
Aspirin Standar, Asam Hidroklorida (Merck, 
Jerman), Dapar Fosfat pH 7,4 (Merck, Jerman), 
Aquades 
Penentuan Panjang Gelombang Maksimum Aspirin 
dalam HCl 0.1N 
Sebanyak 51 mg aspirin dilarutkan dalam HCl 0.1N 
hingga diperoleh 250 mL larutan aspirin 204 ppm. 
Tiga milliliter aspirin 204 ppm diencerkan dengan 
HCl 0.1N sehingga diperoleh 10 mL larutan aspirin 
61.2 ppm. Larutan aspirin 61.2 ppm diukur 
serapannya pada rentang panjang gelombang 200 
hingga 400 nm dengan blanko HCl 0.1N. 
Penentuan Panjang Gelombang Maksimum Asam 
Salisilat dalam HCl 0.1N 
Sejumlah 45 mg asam salisilat dilarutkan dalam HCl 
0.1N hingga diperoleh 250 mL larutan aspirin 180 
ppm. Tiga milliliter aspirin 180 ppm diencerkan 
dengan HCl 0.1N sehingga diperoleh 10 mL larutan 
aspirin 54 ppm. Larutan asam salisilat 54 ppm diukur 
serapannya pada rentang panjang gelombang 200 
hingga 400 nm dengan blanko HCl 0.1N. 
Penentuan Waktu Operasional Aspirin dalam HCl 
0.1N pada 276nm 
Sebanyak 23 mg aspirin dilarutkan dalam HCl 0.1N 
sehingga diperoleh 100 mL aspirin 230 ppm. Aspirin 
230 ppm diukur serapannya pada 276 nm dengan 
blanko HCl 0.1N setiap 1 menit mulai menit ke 12 
hingga menit ke 42. 
Penentuan Waktu Operasional Aspirin dalam HCl 
0.1N pada 302.5nm 
Sebanyak 21 mg aspirin dilarutkan dalam HCl 0.1N 
sehingga diperoleh 100 mL aspirin 210 ppm. Aspirin 
210 ppm diukur serapannya pada 302.5 nm dengan 
blanko HCl 0.1NN setiap 1 menit mulai menit ke 12 
hingga menit ke 42. 
Pembuatan Kurva Baku Aspirin dalam HCl 0.1N 
50 mg aspirin dilarutkan dalam HCl sehingga 
diperoleh 100 mL aspirin 500 ppm. 2 mL aspirin 500 
ppm diencerkn dengan HCl 0.1N sehingga diperoleh 
25 mL aspirin 40 ppm. 1 mL aspirin 500 ppm 
diencerkn dengan HCl 0.1N sehingga diperoleh 10 
mL aspirin 50 ppm. 3 mL aspirin 500 ppm diencerkn 
dengan HCl 0.1N sehingga diperoleh 25 mL aspirin 
60 ppm. 2 mL aspirin 500 ppm diencerkn dengan 
HCl 0.1N sehingga diperoleh 10 mL aspirin 100 
ppm. 3 mL aspirin 500 ppm diencerkn dengan HCl 
0.1N sehingga diperoleh 10 mL aspirin 150 ppm. 3 
mL aspirin 150 ppm diencerkn dengan HCl 0.1N 
sehingga diperoleh 10 mL aspirin 45 ppm. 5 mL 
aspirin 150 ppm diencerkn dengan HCl 0.1N 
sehingga diperoleh 10 mL aspirin 75 ppm. Aspirin 
40. 45, 50, 60, 75 dan 100 ppm diukur serapannya 
pada 276 nm dalam rentang waktu operating time. 
Pembuatan Kurva Baku Asam Salisilat dalam HCl 
0.1N 
Sebanyak 48 mg asam salisilat dilarutkan dalam HCl 
0.1N sehingga diperoleh 250 mL asam salisilat 192 
ppm. 5 mL asam aslisilat 192 ppm diencerkan 
dengan HCl 0.1N sehingga diperoleh 10 mL asam 
salisilat 96 ppm. 1 mL asam aslisilat 192 ppm 
diencerkan dengan HCl 0.1N sehingga diperoleh 10 
mL asam salisilat 19.2 ppm. 1 mL asam aslisilat 96 
ppm diencerkan dengan HCl 0.1N sehingga 
diperoleh 10 mL asam salisilat 9,6 ppm. 3 mL asam 
aslisilat 96 ppm diencerkan dengan HCl 0.1N 
sehingga diperoleh 10 mL asam salisilat 29,4 ppm. 5 
mL asam aslisilat 96 ppm diencerkan dengan HCl 
0.1N sehingga diperoleh 10 mL asam salisilat 48 
ppm. 3 mL asam aslisilat 48 ppm diencerkan dengan 
HCl 0.1N sehingga diperoleh 10 mL asam salisilat 
14,4 ppm. 5 mL asam aslisilat 48 ppm diencerkan 
dengan HCl 0.1N sehingga diperoleh 10 mL asam 
salisilat 24 ppm. Asam salisilat 9.6, 14.4, 19.2, 24 
dan 29.4 ppm diukur serapannya pada 302.5 nm 
dengan blanko HCl 0.1N 
Penentuan Panjang Gelombang Maksimum Aspirin 
dalam Dapar Fosfat pH 7.4 
Sebanyak 51 mg aspirin dilarutkan dalam dapar 
fosfat pH 7.4 sehingga diperoleh 50 mL aspirin 1020 
ppm. 1 mL asprin 1020 diencerkan menggunakan 
dapar fosfat pH 7.4 sehingga diperoleh 10 mL aspirin 
102 ppm. Aspirin 102 ppm diukur serapannya pada 
200 – 400 nm dengan blanko dapar fosfat pH 7.4. 
Penentuan Panjang Gelombang Maksimum Asam 
Salisilat dalam Dapar Fosfat pH 7.4 
Sejumlah 50 mg asam salisilat dilarutkan dalam 
dapar fosfat pH 7.4 sehingga diperoleh 50 mL asam 
salisilat 1000 ppm. 1 mL asam salisilat 1000 ppm 
diencerkan dengan dapar fosfat pH 7.4 sehingga 
diperoleh 10 mL asam salisilat 100 ppm. Asam 
salisilat 100 ppm diukur serapannya pada 200 – 400 
nm dengan blanko dapar fosfat pH 7.4. 
Penentuan Waktu Operasional Aspirin dalam Dapar 
Fosfat pH 7.4 pada 265nm 
Sejumlah 75 mg aspirin dilarutkan dalam dapar 
fosfat pH 7.4 sehingga diperoleh 50 mL aspirin 1500 
ppm. 1 mL aspirin 1500 ppm diencerkan dengan 
dapar fosfat pH 7.4 sehingga diperoleh 10 mL aspirin 
150 ppm. Aspirin 150 ppm diukur serapannya pada 
265 nm dengan blanko dapar fosfat pH 7.4 mulai 
menit ke 15 hingga 75. 
 
Penentuan Waktu Operasional Aspirin dalam Dapar 
Fosfat pH 7.4 pada 295nm 
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Sebanyak 75 mg aspirin dilarutkan dalam dapar 
fosfat pH 7.4 sehingga diperoleh 50 mL aspirin 1500 
ppm. 1 mL aspirin 1500 ppm diencerkan dengan 
dapar fosfat pH 7.4 sehingga diperoleh 10 mL aspirin 
150 ppm. Aspirin 150 ppm diukur serapannya pada 
295 nm dengan blanko dapar fosfat pH 7.4 mulai 
menit ke 15 hingga 75. 
Pembuatan Kurva Baku Aspirin dalam Dapar Fosfat 
pH 7.4 
Sejumlah 116 mg aspirin dilarutkan dalam dapar 
fosfat pH 7.4 sehingga diperoleh 100 mL aspirin 
1160 ppm. 1 mL aspirin 1160 ppm diencerkan 
dengan dapar fosfat pH 7.4 sehingga diperoleh 10 
mL aspirin 116 ppm. 2 mL aspirin 1160 ppm 
diencerkan dengan dapar fosfat pH 7.4 sehingga 
diperoleh 10 mL aspirin 232 ppm. 2 mL aspirin 1160 
ppm diencerkan dengan dapar fosfat pH 7.4 sehingga 
diperoleh 25 mL aspirin 92.8 ppm. 3 mL aspirin 
1160 ppm diencerkan dengan dapar fosfat pH 7.4 
sehingga diperoleh 25 mL aspirin 139.2 ppm. 3 mL 
aspirin 1160 ppm diencerkan dengan dapar fosfat pH 
7.4 sehingga diperoleh 10 mL aspirin 348 ppm. 3 mL 
aspirin 348 ppm diencerkan dengan dapar fosfat pH 
7.4 sehingga diperoleh 10 mL aspirin 104.4 ppm. 5 
mL aspirin 1160 ppm diencerkan dengan dapar fosfat 
pH 7.4 sehingga diperoleh 10 mL aspirin 580 ppm. 3 
mL aspirin 580 ppm diencerkan dengan dapar fosfat 
pH 7.4 sehingga diperoleh 10 mL aspirin 174 ppm. 
Aspirin 92.8, 104.4, 116, 139.2, 174 dan232 ppm 
diukur serapannya pada 265 nm dalam rentang waktu 
operating time. 
Pembuatan Kurva Baku Asam Salisilat dalam Dapar 
Fosfat pH 7.4 
Sejumlah 100 mg asam salisilat dilarutkan dalam 
dapar fosfat pH 7.4 sehingga diperoleh 100 mL 
aspirin 1000 ppm. 1 mL asam salisilat 1000 ppm 
diencerkan dengan dapar fosfat pH 7.4 sehingga 
diperoleh 10 mL asam salisilat 100 ppm. 1 mL asam 
salisilat 100 ppm diencerkan dengan dapar fosfat pH 
7.4 sehingga diperoleh 10 mL asam salisilat 10 ppm. 
2 mL asam salisilat 100 ppm diencerkan dengan 
dapar fosfat pH 7.4 sehingga diperoleh 10 mL asam 
salisilat 20 ppm. 3 mL asam salisilat 100 ppm 
diencerkan dengan dapar fosfat pH 7.4 sehingga 
diperoleh 10 mL asam salisilat 30 ppm. 5 mL asam 
salisilat 100 ppm diencerkan dengan dapar fosfat pH 
7.4 sehingga diperoleh 10 mL asam salisilat 50 ppm. 
3 mL asam salisilat 50 ppm diencerkan dengan dapar 
fosfat pH 7.4 sehingga diperoleh 10 mL asam 
salisilat 15 ppm. 5 mL asam salisilat 50 ppm 
diencerkan dengan dapar fosfat pH 7.4 sehingga 
diperoleh 10 mL asam salisilat 25 ppm. Asam 
salisilat 10, 15, 20, 25 dan 30 ppm diukur serapannya 
pada 295 nm dalam rentang waktu operating time. 
 
Pengukuran Stabilitas Aspirin dalam HCl 0.1N 
Masing – masing 19, 24 dan 27 mg aspirin dilarutkan 
dalam HCl hingga 250 ml. larutan aspirin diukur 
serapannya setiap 60 menit selama 360 menit pada 
302.5 nm dengan blanko dapar fosfat pH 7.4. 
Serapan hasil pengukuran dikonversi menjadi kadar 
aspirin yang sudah terhidrolisa menjadi asam 
salisilat. Dibuat persamaan regresi linier prosentase 
aspirin terdegradasi (Y) sebagai fungsi waktu (x) dan 
dihitung waktu yang diperlukan untuk mendegradasi 
10% aspirin. 
Pengukuran Stabilitas Aspirin dalam Dapar Fosfat 
pH 7.4 
Masing – masing 20, 20 dan 23 mg aspirin dilarutkan 
dalam dapar fosfat pH 7.4 hingga 250 ml. larutan 
aspirin diukur serapannya setiap 60 menit selama 360 
menit pada 295 nm dengan blanko dapar fosfat pH 
7.4. Serapan hasil pengukuran dikonversi menjadi 
kadar aspirin yang sudah terhidrolisa menjadi asam 
salisilat. Dibuat persamaan regresi linier prosentase 
aspirin terdegradasi (Y) sebagai fungsi waktu (x) dan 
dihitung waktu yang diperlukan untuk mendegradasi 
10% aspirin.  
 
Hasil dan Pembahasan 
Pengukuran panjang gelombang maksimum aspirin 
dalam HCl 0.1N menghasilkan tiga puncak serapan 
yaitu 204, 227 dan 276 nm (Gambar 1). Puncak 
pada 204 dan 227 nm kemungkinan adalah puncak 
dari pelarut yang digunakan sedangkan puncak yang 
merupakan serapan aspirin adalah 276nm. Hasil 
pengukuran ini sesuai puncak serapan teoritik aspirin 
dalam HCl yaitu 275 + 2nm. 
 
Gambar 1 Hasil Pengukuran Panjang Gelombang 
Maksimum Aspirin dalam HCl 0.1N 
Untuk mengetahui apakah 276 merupakan puncak 
serapan aspirin ataukah aspirin dan asam salisilat. 
Hasil pengukuran panjang gelombang maksimum 
asam salisilat dalam HCl 0.1N menunjukan puncak 
serapan pada 203, 236, 275 dan 302.5. Puncak pada 
276 tidak spesifik untuk mengukur kadar aspirin 
karena asam salisilat juga menghasilkan puncak 
dengan tingkat serapan yang tidak berbeda bermakna 
(aspirin 61,2 ppm serapan 0.397, asam salisilat 54 
ppm 0.313). Puncak pada 302,5 diduga spesifik asam 
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salisilat, adanya serapan pada aspirin diduga 
dikarenakan aspirin yang terhidrolisa.  
 
 
Penentuan waktu operasional aspirin dalam HCl 
0.1N pada 276 dan 302.5 dilakukan dengan tujuan 
memastikan panjang gelombang mana yang lebih 
spesifik untuk menentukan jumlah aspirin yang 
terdegradasi. Serapan pada 276nm pada menit ke 12 
hingga 42 tetap stabil (0.598) diduga karena pada 
panjang gelombang ini mengukur aspirin dan asam 
salisilat sehingga tidak sesuai untuk uji stabilita. 
Serapan pada 302.5nm meningkat 0.001 tiap 2 menit. 
Pengukuran aspirin pada 302.5nm sesuai untuk uji 
stabilita karena spesifik mengukur kadar aspirin yang 
sudah terhidrolisa menjadi asam salisilat. 
 
Gambar 2 Hasil Pengukuran Panjang Gelombang 
Maksimum Aspirin dalam HCl  0.1N 
Pengukuran serapan pada seri konsentrasi aspirin 
dalam HCl 0.1N menghasilkan persamaan serapan 
sebagai fungsi konsentrasi Y = 0.006x + 0.002 
dengan R2 0.998. Persamaan ini memiliki r 
mendekati 1 sehingga dapat digunakan sebagai 
pembanding dalam perhitungan kadar. Serapan asam 
salisilat beberapa konsentrasi juga dapat digunakan 
karena memiliki R2 0.999 dengan persamaan Y = 
0.023x – 0.002. 
Asam salisilat dalam dapar fosfat pH 7.4 menyerap 
energy maksimum pada dua panjang gelombang 
yaitu 295 dan 265nm. Serapan pada 265nm tidak 
terlalu tajam tetapi pada 295nm cukup tajam, kedua 
serapan ini kemungkinan saling mempengaruhi 
dengan serapan aspirin 
 
Gambar 3 Hasil Pengukuran Panjang Gelombang 
Maksimum Asam Salisilat dalam Dapar Fosfat  
Aspirin dalam dapar fosfat pH 7.4 mempunyai dua 
puncak serapan yaitu 265 dan 290nm. Pada 265 
serapan aspirin 102 ppm dan asam salisilat 100 ppm 
tidak berbeda signifikan (0.314 dan 0.322), serapan 
pada 265 merupakan serapan aspirin dan asam 
salisilat (tidak spesifik). Pada 295 nm serapan aspirin 
102 ppm 0.048 asam salisilat 100 ppm 2.235, serapan 
pada 295 kemungkinan besar adalah serapan asam 
salisilat, adanya serapan pada aspirin kemungkinan 
dikarenakan adanya sebagian kecil aspirin yang 
terhidrolisa menjadi asam salisilat.  
 
Gambar 4 Hasil Pengukuran Panjang Gelombang 
Maksimum Aspirin dalam Dapar 
Hasil pengukuran waktu operasional aspirin dalam 
dapar fosfat pH 7.4 memperkuat dugaan serapan 
pada 265nm merupakan serapan aspirin dan asam 
salisilat karena serapan pada menit ke 15 hingga 75 
pada panjang gelombang ini stabil sehingga panjang 
gelombang ini tidak sesuai untuk mengukur stabilitas 
aspirin. Pengukuran pada 295nm meningkat 0.002 
setiap 5 menit yang berarti panjang gelombang ini 
mengukur aspirin yang sudah terdegradasi menjadi 
asam salisilat sehingga panjang gelombang ini sesuai 
untuk mengukur stabilitas aspirin. 
Pengukuran seri konsentrasi aspirin dalam dapar 
fosfat pH7.4 pada 265nm menghasilkan persamaan 
kurva baku Y = 0.003x + 0.003 dengan R2 0.997. 
Pengukuran seri konsentrasi asam salisilat dalam 
dapar fosfat pH7.4 pada 295nm menghasilkan 
persamaan kurva baku Y = 0.024x - 0.002 dengan R2 
0.998. 
Hasil pengujian stabilita aspirin dalam HCl 0.1N 
dilakukan dengan mengukur stabilitas larutan aspirin 
93,5; 112 dan 126.7 ppm menunjukan aspirin 
mengalami degradasi menjadi asam salisilat. Jumlah 
aspirin yang terdegradasi meningkat seiring 
meningkatnya waktu sehingga waktu yang 
diperlukan unduk menghidrolisa 10% dapat 
diperkirakan dengan mengikuti persamaan regresi 
seperti terlihat pada Tabel 1. 
 
Hasil pengujian stabilita aspirin dalam dapar fosfat 
pH 7.4 dilakukan dengan mengukur stabilitas larutan 
aspirin 103,7; 93,7 dan 107 ppm menunjukan aspirin 
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mengalami degradasi menjadi asam salisilat. Jumlah 
aspirin yang terdegradasi meningkat seiring 
meningkatnya waktu sehingga waktu yang 
diperlukan unduk menghidrolisa 10% dapat 
diperkirakan dengan mengikuti persamaan regresi 
seperti terlihat pada Tabel 2. Perbandingan stabilitas 
aspirin dalam dapar fosfat pH 7.4 dan dalam HCl 
0.1N dilakukan dengan membandingkan t10% 
menggunakan uji t dengan taraf kepercayaan 95%. 
T10% dalam HCl (389 menit) berbeda bermakna 
secara statistic (p=0.003) dengan t10% dalam dapar 
fosfat pH 7.4 (445 menit). Aspirin lebih stabil dalam 
dapar fosfat pH 7.4 dibandingkan dalam HCl 0.1N 
sehingga dapar fosfat pH 7.4 direkomendasikan 
sebagai medium disolUsi tablet aspirin. Untuk 
memastikan ketepatan pemilihan medium perlu 
dilakukan perbandingan profil disolusi aspirin dalam 
medium dapar fosfat pH 7.4 dan dalam HCl 0.1N.  
 
Tabel 1 Perhitungan t10% Aspirin dalam HCl 0.1N 
Persamaan regresi 
y = % aspirin terdegradasi 
x = waktu (menit) y = 0.024x + 1.001 y = 0.022x+1.260 y = 0.022x+1.338 
R2 0.999 0.997 0.997 
t 10% (menit) 375 397 394 
Tabel 2 Perhitungan t10% Aspirin dalam Dapar Fosfat pH 7.4 
Persamaan regresi 
y = % aspirin terdegradasi 
x = waktu (menit) y = 0.022x + 0.053 y = 0.022x+0.108 y = 0.023x+0.017 
R2 0.996 0.995 0.997 
t 10% (menit) 452 450 434 
 
  Simpulan 
Aspirin lebih stabil dalam dapar fosfat pH 7.4 
dibandingkan dalam HCl 0.1N sehingga dapar fosfat 
pH 7.4 direkomendasikan sebagai medium disolUsi 
tablet aspirin. Untuk memastikan ketepatan 
pemilihan medium perlu dilakukan perbandingan 
profil disolusi aspirin dalam medium dapar fosfat pH 
7.4 dan dalam HCl 0.1N. 
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